
tlllll
taIrt
Illtl

xlini&a bolnica Dubrava
SluIba ra nabavu,lrwesti.lr! i EU p.ojekte
A!€nija 6ojlG Suska 6

10000 ZaSreb

URBROf:37-279/25-4
Zagreb, 1 1.08.2025. godine

SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Zapisnik o provedenim tehniCkim konzultaciiama

- sukladno tlanku 198. stavcimo 1. i 2.ZlN 2016,

- objavljuje se,

1. Osnovne informaciie

Narutiteli: KliniEka bolnica Dubrava

Predmet nabave: Nabovo fluorescentnog i liietniikog mikroskopa za potrebe Zavoda za

patologiju i citologiju.

Prociieniena wiiednost nabave: 60.500,00 € bez PDV-a

GRUPA 1 - Fluorescentni milcoskop za patologiiu i citologiiu - 47.500,00 € bezPDY-a.,

GRUPA 2 - Lijednilki mikroskop za patologilu - 13.000,00 € bez PDV-a..

- vrsta postupka: 0tvoreni postupak javne nabave

- Razlog provedbe tehnilkih konzultaciia: Prikuplianje mi3ljenia i priiedloga radi

kvalitetnije izrade Dokumentaciie o nabavi

Naruliteli je dana 30. srpnia 2025. godine objavio Poziv na sudieloranie u tehniEkim

konzultaciiama, pozivajuii sve zainteresirane gospodarske subiekte na dostavu prijedloga i

komentara do 06. kolovoza 2025. godine u 16:00 sati.

2, Zaprimlieni komentari/ priiedlozi

U okviru tehniikih konzultaciia, zaprlmlien iedan (1) prijedlog za izmienu/ dopunu TroSkovnika

gospodarskog subjekta, dostavlien elektronidkom poitom, sukladno uvietima iz Poziva.

3. Postupanie po zaprimllenim komentarima/ priiedlozima

NaruCiteliie razmotrio dostavliene priiedloge/komentare te iste niie prihvatio u okviru pripreme

konadne verzije Trolkovnika/tehniike specifikaciie.
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obrazlolenie - 6rupa 7: Fluorescentni mikroskop za patologiju

Za troikovnik - Grupo 1: Fluorescentni mikroskop za patologiju - predlalemo sljede6e napomene:

7.7, U sttrhu poboljianja performansi, predlaiemo specifikacije koje omoguiuju bolje tehnitke

mogutnosti.

Postojeta specifikacija: Tijelo mikroskopa s makro i mikro vijkom gdje jedna rotacija makrovijko ima

pomak od 4 mm, a jedno rotocija mikrovijka pomak od 0,7 mm. Pomak stolida po Z osi 15 mm.

Prijedlog izmjene: Tijelo mikroskopo s makro i mikro vijkom gdje jedna rotacija makrovijka imo

pomak od -15 mm, a jedno roucija mikrovijko pomok od 0,1 mm. Pomak stolita po Z osi 25 mm.

odgovor:

Ne prihvada se. Istrazivaniem je trzista uwrdeno da minimalno dva proizvoalata mikroskopa mogu

zadovoljiti traZenu specifikaciju. Prihvadaniem traZenih izmjena onemoguiilo bi se javl.ianje

drugih ponuditelja odnosno njihovo sudjelovanle u otvorenom postupku javne nabave.

7,2, Il svrhu poboljlanja performansi, predlaZemo specifikacije koje omoguCuiu bolie tehniCke

mogutnosti,

PostojeCa specifikacijo: Izvor prolaznog LED svjetla jaCine 10W i viiekom troionia od 50 000 sati.

Prijeillog izmjene: Izvor prolaznog LED svjetla jaCine 14W [mjereno 20 W) i viiekom traianja od 50

000 sati.

Odgovor:

Ne prihvada se. lstraiivaniem je triiita utvraleno da minimalno dva proizvodala mikroskopa mogu

zadovoljiti traZenu specifikaciju. Prihvadanjem traZenih izmjena onemoguCilo bi se iavlian.ie

drugih ponuditelja odnosno njihovo sudjelovanie u oworenom postupku iavne nabave.

7.3, II cilju otvamnja triilta i omogutavania sudielovanio vedeg broia ponuditelia, predlaZemo

izmjenu specifikacije s "25 vidnih polja" na "22 vidno polia'l

Postojeta specifikacija: Nagibni trinokularni tubus potetnog kuta 0' (+- 5) raspono nagibo od 30o,

vidnog polja 25, podjele svjetla do se istovremeno moie promatroti no kameri i okularima gdie je

minimalno 50% s,jetla na komei.

prijedlog izmjene: Nagibni trinokularni tubus s podesivim nagibom od 5'-35'. Maksimalni broi

vidnog polja 22. Podelavanje razmaka izmedu zienica od 50-76 mm. Prekidat s 3 pozicije za

prebacivanje izmeilu promotranja kroz binokular i komeru (Binokular/Komera: 0ok/1000k,

1000k/00k, 50%/500k).

odgovor:

Ne prihvaia se. IstraZivanjem ie triista uwrdeno da minimalno dva proizvodada mikroskopa mogu

zadovoljiti traienu specifikaciju. Prihvadaniem trazenih izmjena onemoguiilo bi se javlian.ie

drugih ponuditelia odnosno niihovo sudjelovanie u oworenom postupku javne nabave'

7.4. l) citju otvorania trZilta i omogu1ovanjo sudielovanja veteg broja ponuditelia' predlaiemo

izmjenu specifikacije s "25 vidnih polio" na "22 vidno polia'i

Postojeta specifikacija: Okulari povetanjo 10x ividnog polja 25 s moguenoliu podeSavanja dioptrije,
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Prijedlog izmjene: Okulari poveianja 10x i vidno polje 22 s moguCnoltu podelavanja dioptrije.

Odgovor:

Ne prihvada se. lstraiivaniem ie trZiSta utwdeno da minimalno dva proizvodada mikroskopa mogu

zadovoljiti trazenu specifikaciiu. Traiena je specifikaciia iskazana potreba dijagnostike koja ie se

provodi na mikroskopu.

7,8,7, U cilju oataranja trziito i omogutovanja sudjelovanja veteg broja ponuditelia, predlaiemo

izmjenu specifikocije s "4x ili 5t<, NA 0.15" na "4x ili Stt, NA 0.13'l

Postojeda specifikacija: 4x ili 5x, NA 0.15

Prijedlog izmjene: 4x ili Stc NA 0.13

Odgovorr

Ne prihvada se. IstraZivaniem je trZista utwdeno da minimalno dva proizvodaia mikroskopa mogu

zadovoljiti traZenu specifikaciiu. Traiene su minimalne tehnidke specifikaciie tako da

zainteresirani gospodarski subjekti uviiek mogu ponuditi kvalitetniju seriju objektiva ukoliko ne

zadovoliavalu traZeni NA.

2,9, Molimo Vas da preciznije definirate pojam "puna rezolucija".

Komentar: Nije definirano lta je puno rezoluciia. Pri 4096 x 3000 (1 x 1): 22 fps'

Odgovor:

Puna rezoluciia je maksimalna rezolucija u kojoi moie raditi ponudena kamera'

3.3, tl svrhu poboljlonja performansi, sovjetujemo koriltenje 4K monitora ili monitora dijagonale 32

inta.

Komentar: Sovjetujemo 4K monitor or 32",

Odgovor:

Ne prihvada se. U specifikaciji je ved definiran 4K monitot a njegova je dilagonala definirana

slobodnim fiziCkim prostorom u laboratoriiu.
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Obrazlolenie - 6rup o 2: Lijetnitkt mikroskop

Za trolkovnik - Grupa 2: Liie1nitki mikroskop - predlaZemo sliedede napomene:

7.7, Il svrhu poboljionja performonsi, predlaiemo specifikacije koje omoguiuiu bolje tehnicke

moguenosti.

Postojeto specifikocija: Tijelo mikroskopa s makro i mikro viikom gdje iedna rotacija makroviiko ima

pomak od minimalno 4 mm, a jeilno rotaciia mikrovijka pomak od minimalno 0,1 mm. Pomak stoliia

po Z osi do 75 mm.

Prijedlog izmjene: Tijelo mikroskopa s makro i mikro viikom gdie iedno rotaciia makroviika ima

pomak od -15 mm, a jedna rotaciio mikroviika pomak od 0,7 mm. Pomak stoliia po z osi 25 mm.



Odgovor:

Ne prihvaCa se. Istralivanjem ie triiSta uwrtleno da minimalno dva proizvottata mikroskopa mogu

zadovoljiti traZenu specifikaciju. PrihvaCaniem traZenih izmiena onemogudilo bi se iavlianie
drugih ponuditelia odnosno niihovo sudielovanje u otvorenom postupku javne nabave.

7.2. U svrhu poboljlonjo performansi, predloiemo specifikacije koje omogutuju bolje tehnitke

mogutnosti.

Postojeea specifikacija: lzvor prolaznog 10W LED svjetla i vijekom tmjonjo od minimalno 50 000

sotl.

Odgovor:

Ne prihvada se. tstraiivaniem ie triiSta uwrdeno da minimalno dva proizvodaCa mikroskopa mogu

zadovoljiti traienu specifikaciju. Prihvaianlem traienih izmjena onemoguCilo bi se iavljanje
drugih ponuditelja odnosno niihovo sudjelovanie u oworenom postupku javne nabave.

7.8.7. U cilju otvaranja trlilto i omogutavanio sudielovanjo veteg broja ponuditelja, predlaiemo

izmjenu specifikacije s "2x ili 2.5x, NA 0.07" no "2x ili 2.5x, NA 0.06':

Postojefu specifikacija: 2x ili 2.5x, NA 0.07

Prijedlog izmjene: 2tc N.A 0.05

Odgovor:

Ne prihvaia se. Istraiivanjem ie trZista utvrdeno da minimalno dva proizvodala mikroskopa mogu

zadovolliti trazenu specifikaciiu. Trazene su minimalne tehnitke specifikaciie tako da

zainteresirani gospodarski subjekti uvijek mogu ponuditi kvalitetniju seriiu obiektiva ukoliko ne

zadovoliavaiu traZeni NA.

7.8,2,11 citju otvoranja triiln i omogutavania sudielovania veteg broia ponuditelja, predlaiemo

izmjenu specifikacije s "10tt" NA 0.25" na "4x, NA 0.10'!

Postojeea specifikacija: 4x ili Sa NA 0.15

Prijedlog izmjene: 4x, N.A. 0.10

odgovor: Ne prihvada se. Istrazivaniem je triiSB uwrdeno da minimalno dva proizvoclada

mikroskopa mogu zadovoliiti traienu specifikaciiu. Traiene su minimalne tehniike specifikaci.ie

tako da zainteresirani gospodarski subjekti uviiek mogu ponuditi kvalitetniiu seriiu obiektiva

ukoliko ne zadovoljavaiu traieni NA.
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Prijedlog izmjene: Izvor proloznog LED svjetlo jotine 14W (mjereno 20 W) i vijekom troiania od 50

000 sati,



4. Zakliutak

Tehnitke konzultaciie su okontane 06. kolovoza 2025. godine.

Narutitelj zahvaljuje na dostavlienim mislleniima i priiedlozima te ie oval Zapisnik obiaviti na

svoiim sluibenim mreinim stranicama, sukladno internim procedurama i nadelu

transparentnosti.

S poitovaniem,

ravnateli KIiniIke bolnice Dubrava

LuKid, dr. med.

s/s


