§ 1  Klinitka bolnica Dubrava
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. 10000 Zagreb

URBRO]J: 37-301/25-4
Zagreb, 24.10. 2025. godine

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Zapisnik o provedenim tehnic¢kim konzultacijama

- sukladno ¢lanku 198. stavcima 1.1 2. Z]N 2016,
- objavljuje se,

1. Osnovne informacije

- Naruditelj: Klini¢ka bolnica Dubrava

- Predmet nabave: Izolator nukleinskih kiselina za potrebe Klinickog zavoda za
laboratorijsku dijagnostiku

- Procijenjena vrijednost nabave: 28.000,00 € bez PDV-a

- Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave

- Razlog provedbe tehnic¢kih konzultacija: Prikupljanje mi$ljenja i prijedloga radi

kvalitetnije izrade Dokumentacije o nabavi

Narutitelj je dana 17. listopada 2025. godine objavio Poziv na sudjelovanje u tehnic¢kim
konzultacijama, pozivajuéi sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu prijedloga i
komentara do 24. listopada 2025. godine u 09:00 sati.

2. Zaprimljeni komentari/ prijedlozi
U okviru tehni¢kih konzultacija, pravodobno je zaprimljen jedan (1) prijedloga za
izmjenu Troskovnika gospodarskog subjekta, dostavljen elektronickom poStom,
sukladno uvjetima iz Poziva.

3. Postupanje po zaprimljenim komentarima/ prijedlozima
Narutitelj je razmotrio dostavljene prijedloge/komentare te ih nije prihvatio u okviru
pripreme konaéne verzije Troskovnika/ tehni¢kih specifikacija.
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polozaj rada, smanjenje ponavljajucih pokreta i prilagodbu poloZaja zaslona
operatoru, posebno pri radu sa zastitnim rukavicama. U slu¢aju kvara ili osteéenja
zaslona, zamjena odvojenog tableta je jednostavnija i ekonomski povoljnija nego
zamjena integriranog zaslona na uredaju.

Zaklju€ak: Zahtjev za odvojenim tablet ra¢unalom temelji se na operativnim,
ergonomskim i sigurnosnim potrebama laboratorija.

Sve trazene izmjene tehnicke specifikacije ODBIJAJU SE iz sljedeéih razloga:

(1) Sve specifikacije proizlaze iz objektivnih operativnih, prostornih, sigurnosnih i
tehnickih potreba Odjela za molekularnu dijagnostiku. (2) Tehni¢ka specifikacija
ne favorizira odredenog ponuditelja ve¢ opisuje minimalne tehniéke zahtjeve
potrebne za ispunjavanje laboratorijskih potreba. (3) TraZeni kapacitet (1-16
uzoraka), dimenzije, teZina i tip sucelja odgovaraju stvarnim operativnim
potrebama narucitelja bez neopravdanog povecanja troskova ili tehniéke
sloZenosti. (4) Prihvacanje predloZenih izmjena bi dovelo do nabave uredaja koji
ne zadovoljava prostorne i sigurnosne uvjete laboratorija te bi zahtijevalo dodatne
troSkove adaptacije prostora.

4. Zakljucak
Tehnicke konzultacije okoncane su 24. listopada 2025. godine.

Narucitelj ¢e ovaj Zapisnik objaviti na svojim sluzbenim mreZnim stranicama, sukladno internim
procedurama i nacelu transparentnosti.

S postovanjem,
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