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SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKTM SUBJEKTIMA

1. Osnovne informaciie

Naruliteli: Klinidka bolnica Dubrava

Predmet nabave: Plazma sterilizator i automatski rezad i zafuaraa za izradu vre(ica za

potrebe Centralne bolniake sterilizaciie

Prociieniena wiiednost nabave: 116.900,00 € bez PDV-a, a prema grupa kako slijedi:

GRUPA 1: Plazma sterilizator za Centralnu bolniiku sterilizaciiu - 105.800,00 EUR bez

PDV-a,

GRUPA 2: Uredaj za izradu vre6ica za potpuno automatsku i sortiranu proizvodnju ravnih

vredica ivre6ica s uSicima za Centralnu bolnitku sterilizacilu - 11.100,00 EUR bez PDV-a.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak iavne nabave

Razlog provedbe tehnitkih konzultaciia: Prikupljanje miSlienja i prijedloga radi

kvalitetnije izrade Dokumentacije o nabavi

Naruditeli je dana 9. listopada 2025. godine objavio Poziv na sudielovanie u tehniCkim
konzultaciiama, pozivajuii sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu pri,edloga i

komentara do 15. listopada 2025. godine u 16:00 sati.

2. Zaprimlieni komentari/ priiedlozi

U okviru tehniikih konzultaciia, pravodobno ie zaprimlien priiedlog za izmienu TroSkovnika
gospodarskog subjekta, dostavl.ien elektroni6kom poitom, sukladno uvietima iz Poziva.

3. Postupanie po zaprimlienim komentarima/ priiedlozima

Naruditeli ie razmotrio dostavljene prijedloge/komentare te je iste prihvatio u okviru pripreme

konadne verzi je TroSkovnika/ tehnidkih specifikaciia.
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PREDMET: Zapisnik o provedenim tehniikim konzultaciiama

- sukladno ilanku 198. stavcimo 1. i 2. ZIN 2016,
- objavljuje se,



7, Prijedlog za izmjenom:

Sukladno obiavljenom pozivu na sudielovanje u pripremi postupka iavne nabave - tehnidke

konzultacije na vaiim sluZbenim stranicama kao zainteresirani gospodarski subjekt u nastavku

Saljemo prijedlog za objedinjavan,e GRUPE 1: Plazma sterilizator za Centralnu bolnidku

sterilizaciiu i GRUPE 2: Uredaj za izradu vreiica za potpuno automatsku i sortiranu proizvodnju

ravnih vreiica i vreiica s u5icima za Centralnu bolnitku sterilizaciju u jednu grupu, ler se radi o

uredajima koji su meilusobno komplementarni i koriste se u procesu sterilizacije, na nadin da

uredaja za izradu vreiica, sluZi za pripremi materijala koji ie se sterilizirati u plazma sterilizatoru.

Odgovor Narutitclja: Ne prihvaia se. Nije moguie objediniti predmete nabave GRUPE 1 I GRUPE 2

jer se uredaj zq outomotsku izradu vretica koristi za sve tipove sterilizacije a s time i sve tipove

vreiico za pakiranje u sterilizaciji. Na ovaj natin pruha se konkurentnost pi jovnoj nabovi.

2. Prijedlog za izmjenom:

Traieno: TROSKOVNIK - GRUPA 1 : Plazma sterilizator za Centralnu bolniEku sterilizaciju

TraZeno: Tehnilke karakteristike za "Plazma sterilizator za Centralnu bolniCku sterilizaciju"

Priiedlog izmjena:
- TROSKOVNIK - GRUPA 1 : Niskotemperaturni sterilizator za Centralnu bolniCku sterilizaciju

- Tehnitke karakteristike za "Niskotemperaturni sterilizator za Centralnu bolniCku sterilizaciju"

ObrazloZenie:

Plazma ukazuje na kolokvijalni naziv za niskotemperaturne sterilizatore, a koji predstavlia

ograniiavajuii iimbenik. Plazma sluii za uklanjanje zaostalog hidrogenperoksida, a ne za sam

postupak udinkovitosti sterilizaciie (postoie medicinske studije koje dokazu.ju navod - Izvor:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC34459 64 /'). Druga tehnidka rjeSenja predstavljaiu su

ujedno napredniia ier iskoristavaju 100% komoru, manie abortiranih ciklusa, krate vriieme
sterilizaciie i uStede na sterilantu.

Odgovor Norutitelia: Ne prihvota se zahtjev zo ispuftanjem iz naslova plazma sterilizator. Zbog

nedvojbenog znatenja izmjena naslovo se mijenja i glasi: ,,Plazma nisko temperoturni sterilizator
H2O2': Zahtjev se odnosi no uredaj s plazma tehnologijom, dok bi prijedlog izmjene predmeta javne

nabave sugeriroo na druge tipove niskotemperoturnog sterilizatoro. Plazma kao trahena tehnologija
kljutnaje jer omogutuje pretvorbu vodikovog peroksida u visokoenergetske rodikale (visokog redoks
potencijalo) kao vriitelje sterilizacije. Navedena referenca na ilonak medicinske studije prije svego
preferira odredenog proizvoilaia, a parafrazirona tvrdnja o ulozi plazme u datom kontekstu je totna
- pruZa uklanjanje zoostalog vodikovog peroksida i njegovih radikalo iz komore, ono bitnije je ito je
upravo plozma svojstvo aktivacije vodikovog peroksida u reaktivne iestice. Jednostavnije reteno,
vodikov peroksid jest sterilant, dok je plazma traZeno tehnoloiko rjeienje njegove uporabe.
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3, Prijedlog za izmjenom stavke troikovnika 2,:

TraZeno: ,,Sterilant le vodik peroksid pakiran u zatvorenom sustavu kazeta sa indikatorom
za istiecanle H2O2"

Prijedlog izmiene: ,,Sterilant ie vodik peroksid pakiran u zatvorenom sustavu sa indikatorom za

istjecanie H2O2 ili speciialni sustav koii onemoguiuje istiecanje H2O2"

ObrazloZenje: Ovim prijedlogom ne zadire se u funkcionalno rje5enja vei se omogutuje nudenie i
naprednijih (ili barem jednakovrijednih) rjeSenja. Naime, na trzistu posto,e uretlaji sa razlititim
rieSeniima, a koia sve nude zaititu operatera. S druge strane, inzistiranje na samo iednom rjeienju,
dovelo bi do situacije da samo,edan proizvodaa moie ponuditi svoj urerlai u ovom postupku. Kod

opisa predmeta nabave Naruaiteli je duzan paziti da opis predmeta nabave ne pogoduje niti
jednom gospodarskom subjektu te da se funkcionalni zahtjevi mogu dokazivati razliditim
izvedbenim rjeienjima, a sve sukladno odredbama dlanaka 205. - 21l.ZlN 2016.

Odgovor Narutitclia: Djelomitno se pihvoaa izmjena i glasi "Sterilant je vodikov peroksid u

zatvorenom sustavu pakiranja s indikatorom za istjecanje H2O2". Potrebna je zaitita medija od

moguteg istjecanja, kao i indikator kao pokazatelj navedenog bez obzira o tipu pakironja.

4, Prijedlog za izmjenom stavke troikovnika 3.:

Traieno: ,,tetwtasta komora s dvije klizne police ukupnog volumena min. 150 L, iedna
vrata".

Prijedlog izmiene: ,,aetvrtasta komora s dvije klizne police ukupnog volumena min. 136 L, jedna

vrata ".

Obrazloienje: Navedenom stavkom, kao i narednom [st. 4.J, Naruiitelj ne dobiva nikakvu posebnu

vrijednost, kvalitetu ili odludujuii segment potenciialne traZene funkcionalnosti. Time 5to se

traieni minimum spuita sa 150 L na 136 L, samo znadi da 6e veii broj proizvodada moti pristupiti
predmetnom postupku, a 5to bi Naruaitelju i trebao biti cilj. U protivnom, kao i kod stavke 2.,

postoii rizik da promatraiuii u ukupnosti traZene tehnidke specifikaciie, predmet nabave moguie
nudi samo jedan proizvoilad. Naime, ukupni volumen ne mora biti iednakovri,edan uporabnom
volumenu i zapravo ie zavaravajuii. Stoga predlaZemo definiranje uporabnog volumena ili
prihvaianie priiedloga izmjene.

Uredai koji kao zainteresirani gospodarski subjekt Zelimo ponuditi ima 1000/o iskoristivost
prostora, dok kod preferiranog uredaja to nije sludai radi plazma tehnologije. To znadi da plazma

uredaji sadrie dodatnu konstrukciju koja smaniuie uporabnost komore 300/o i viSe.

Dodatni argumenti:

- u navedenoj stavci korisni volumen ne odgovara ukupnom volumenu jer komora ima unutarniu
konstrukciju koja ie domaknuta od rubova komore. Primjer plastidnog primjera za lakie
razumiievanje: propisali ste friZider 150 L u koli radi unutarnjih konstrukciia ne stane viSe od 100
L materijala.
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- u preferiranom uredaju koji je opisan traZenim tehnidkim specifikacijama Narutitelja, proizlazi
da ne stane jednaka kolidina velikih instrumenata npn ortopedskih ili robotskih. S druge strane, u



uredaju koii nudi zainteresirani gospodarski sub.iekt stanu dvije kamere, za razliku od
preferiranog uredaia opisanog po trenutnim tehniakim karakteristikama, u koii stane samo jedna

kamera po ciklusu, a ito udvostruCuie troikove i vrijeme obrade.

- nadalie, urealai koii,e opisan po trenutnim tehnidkim specifikacijama je niskotemperaturni
sterilizatoc a plazma je samo tehnidko rjesenje za uklanianie zaostalog peroksida. Zainteresirani
gospodarski sublekt stoga istide citat iz struinog rada: " Razliiiti procesi na bazi plina vodikovog
peroksida koji koriste plazmu kao dio procesa sterilizaciie obidno se smatraiu ,,sterilizacijom
plazmom". Medutim, sada je poznato da su mehanizmi antimikrobnog dielovanla u tim procesima

prvenstveno poslledica vodikovog perokida fili kondenziranog plina), a ne plazme, iako je
poznato da faza swarania plazme u ovim procesima pomaie u razgadnii preostalog peroksida u
opteredenju komore." Gas plasma sterilization of microorganisms and mechanisms of action -

Izvor: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3 4459 64 /

Odgovor Narutitelja: Ne prihvo6a se. Traii se prolazni uredaj s dvoja vrata koji povezuje dva
prostoro u sterilizaciji pri temu sterilizirani moterijal izlazi iz sterilizotora u ,,sterilnu zonu'l Traien
je minimolan kapacitet, svi veti mogu doii u obzir.

5. Prijedlog za izmjenom stavke trolkovnika 4.:

TraZeno: ,,Dimenziie komore min. 40cm x 50cm x 70cm [V x 5 x D)"

Priiedlog izmjene: ,,Dimenzije komore min. 38 cm x 43 cm x 70 cm (V x 5 x D)".

Obrazloienje: lednako kao i u prethodnoj toiki. Pitanie ie koliko materijala Naruditelj moZe staviti
u uretlal, stoga nisu samo bitne dimenzije uredaja ako se zanemari metalna konstrukcila unuar
uredaia. Razmislite o logici propisivania dimenzija koje ne osiguravaju da instrumenti i niihove

koSare ne stanu prema navedenoj dimenziji ier postoii pod konstrukcila. U na5em uretlaiu iako

dieluje prema naSem zahtlevu da se radi o manjem prostoru iedini smo koji moZemo istodobno

sterilizrati dvije Da Vinci optike, dok ostali uretlaji samo jednu. fednako tako u naiem sludaiu stane

viSe ortopedskih instrumenta u odnosu na konkurenciju.

PLASTICN0 oBIASNIENJE (isto obiaSnjenle vrijedi i za prethodnu todku): Stan ima 150 m2 po

tlocrtu, ali korisne powiine je samo 100 m2, jer je 50 m'z izgubljeno na debele zidove, nosive

stupove, neiskoriStene hodnike i nepravilne kutove gdje koii swaraju dosta neiskoristivog

prostora.

POANTA:

Neefikasnost - tro5i se prosto[ energiia i novac za zapremninu koiu zapravo ne koristi.

Operativni problem - komora djeluje veia nego sto jest, pa moie doCi do krivih otekivanja i
planiranja.

Ekonomija - praktitno, plaiaS ,,zrak" koii se ne moie iskoristiti.

4/t0

Odgovor Naruditclja: Ne prihvaCa se. TraZene su minimalne dimenzije, sve veie mogu doti u obzin



6. Prijedlog za izmjenom stovke troikovnika 5.:

Traieno: ,,Mogudnost naimanie 4 programa sterilizaciie sa cik.lusima u rasponu traiania
maks. 24 do 60 minuta".

Traii se poja5njenje: Podrazumiieva Ii ovo da je traianie ciklusa sterilizacile i ,,detekciju i suienje"
iz stavke 21. ? Plastiino: ako nam sterilizator ima najduii ciklus 60 minuta jel unutar navedenih
60 minuta treba biti faza detekcije i su5enia koiu inzistirate unutar toake 2. ,,Predciklus za
suSenle" ili li se to ne uzima u obzir? Sto ako ta faza traie dodatnih 15 min? Koii ie smisao

definirania brzine ciklusa sterilizaciie, bez da u iednadZbu ukliudimo parametre koji taj proces

mogu diniti znadaino duZim.

Odgovor Naruditelja: Potrebno je mogutnost odabira viie programa prilogodenih prema

specifitnostima medicinskih instrumenata, odnosno definironim smjernicoma proizvodaia
instrumenato o njihovom reprocesiranju. Predciklusi nisu ukljuteni u trajanje sterilizacijskog ciklusa.

7. Prijedlog za izmjenom stavke troikovnika 6.:

TraZeno: ,,Proces sterilizaciie ie terminalna sterilizaciia koia ukliutuie 2 identitna ciklusa:
2 ubrizgavania H2O2 i2 plazma faze;'

Prijedlog izmiene: BRISANf E

ili

,,Proces sterilizaciie .je terminalna sterilizacija koja ukljuiuie minimalno 2 identidna ciklusa: 2

ubrizgavania H?OZ i 2 plazma faze (ili iednakowijedno rie5enie poput 4 uzastopna upu5tania
vodikovog peroksida)"

Obrazloienje: Ova toika nema nikakvu smislenu swhu. Sterilnost instrumenata i opreme je
bezuvijetna. Nista ne dobivate ako u procesu sterilizacije postoje 2,4, ili 10 ciklusa, a postignete
Zel,eni cili ti. sterilnost u vremenu od 16 min. Izmlene koje traiimo kao zainteresirani gospodarski
subiekt su usvajane i na posljednjim natjedaju prije svega nekoliko tjedana jer je trai.enie za

izmienom opravdano i svrsishodno, odnosno u korist Narutitelja.

Napominjemo da plazma ne osigurava nikalnru dodatnu vrijednost u procesu sterilizaciie a koja je

nuina za uspieSnost iste:

"Medutim, sada je poznato da su mehanizmi antimikrobnog djelovanja u tim procesima

prvensweno posljedica vodikovog peroksida (ili kondenziranog plina), a ne plazme, iako

ie poznato da faza stvaranja plazme u ovim procesima pomaZe u razgradnji preostalog
peroksida u opteredenju komore."

Gas plasma sterilization of microorganisms and mechanisms of action lzvor:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.govlarticles / PMC3 4 459 64 /

Odgovor Naruiitzlja: Ne prihvota se. Sterilizacija putem trozene plozma tehnologije definira
terminolnu sterilizaciju dvostrukim djelovanjem koji pruZa razinu osiguranja sterilnosti (SAL) 10'6.
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8, Prijedlog za izmjenom stavke tolkovnika 7.:

TraZeno: ,,Plazma se proizvodi unutar same komore zbog zastite korisnika sustava od
izlagania vodikovom peroksidu - pri owaraniu komore razina H2O2 mora biti uviiek mania
od 0,5 ppm".

Prijedlog izmjene: ,,Plazma se proizvodi unutar same komore zbog zastite korisnika sustava od

izlagania vodikovom peroksidu ili rieienla bez kori5tenja plazme koja osiguravaju da - pri
owaraniu komore razina H2O2 mora biti uvijek manja od 0,5 ppm'i

Obrazloienie: Zainteresirani gospodarski sublekt predlaie lednakovrijedno rjeSenie, ti. rezultate,

a ne tehnologiiu. Zadriavanjem razine H2O2 ispod 0,5 ppm, rezultati pokazuju da le korisnik
zastiien bez obzira na tehnologiju. U suprotnome, favorizira se samo ledna tehnologiia, koja u

ukupnosti potenciialno ukazuje na samo .jednog proizvodaia, a sto ie suprotno odredbama dl. 205.

- 27r.ZlN 2076.

Kao i u gornioi stavci (6.) znamo da ,e pretpostavka koja inzistira plazma tehnologiju kao

superiornije rieSenle pogrelna:

"Metlutim, sada je poznato da su mehanizmi antimikrobnog djelovanla u tim procesima

prvenstveno posljedica vodikovog peroksida (ili kondenziranog plinaJ, a ne plazme, iako

ie poznato da faza sWaranja plazme u ovim procesima pomaie u razgradnii preostalog
peroksida u opteredenlu komore."

Gas plasma sterilization of microorganisms and mechanisms of action

Izvor: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3 4459 64 /

Odgovor Narutitelja: Ne prihvoea se. Plazma tehnologija u potpunosti razgraduje vodikov peroksid

odnosno njegove rezidue na ne{kodljive elemente, vodu i kisik. Traienu tehnologiju u mogufuosti je
ponuditi vi(e gospodarskih subjekata, te kao takva omogutuje najviiu razinu sigurnosti prema

operateru u rukovanju s uredajem i zoititu pacijenta kao konatnog korisnika od mogutih rezidua na

instrumentimo.

Odgovor Naruiitzlja: Ne prihvata se. Potrebna je zaitita medija od moguteg istjecanja, kao i
indikator kao pokazatelj navedenog, vei spomenuto u stavci 2.

70. Prijedlog zo izmjenom stavke trolkovnika 70,:

TraZeno: ,,Koncentraciia sterilanta u kazeti min. SBo/o H2O2"

Priiedlog izmiene: ,,Koncentraciia sterilanta u min. 58o/o H2O2"

ObrazloZenje: traiimo brisanje viSestrukog inzistirania na karakteristici koja je ogranitavaiuda za

natjecanie.
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9. Prijedlog za izmjenom stnvke lroikovnika 9.:

TraZimo brisanje jer je identitno stavci 2.



Odgovor Narutitzlja: Djelomiino se prihvaCa izmjeno i glasi "Koncentracija sterilanta u pakiranju

u min. 58o/o H2O2".

77. Priiedlog za izmjenom stnvke troikovnika 77.:

TraZeno: ,,Kontinuirano mierenie koncentraciie H2O2 u komori tiiekom ciielog ciklusa UV

senzorom"

Prijedlog izmjene: ,,Kontinuirano mjerenie koncentracije H2O2 u komori tijekom cijelog ciklusa
UV senzorom ili ,ednakowiiedno rje5enje koje osigurava cilianu koncentracilu H2O2 u komori"

ObrazloZenje: Kao i u prethodnoi totki - predlaie se konkretno i funkcionalno rjelenje, a ne

preferirana tehnologija. Osim toga, navedeni senzor s vremenom moZe biti zamuien ili oSteien, tj.
nije dugorodno i svrsishodno pouzdana tehnologiia. S druge srane, uredai zainteresiranog
gospodarskog subjekta nudi istu funkcionalnost - zastita operatera, samo drugadiiom izvedbom.

Prijedlog izmjene ne iskljuduje niti iedno tehniiko rieSenje koje postoji na trZistu, vei dapaEe,

otvara pristup ovom postupku barem dvama proizvodadima umiesto samo jednog preferiranog.

Odgovor Naruditzlja: Ne prihvata se. Opisona je metoda koja najefikasnije mjeri koncentraciju

H2O2 u komori tijekom cijelog ciklusa ito je od vainosti za efikosnost sterilizacije.

72. Prijedlog zo izmjenom stavke troikovnika 74.:

TraZeno: ,,Monitor sa zaslonom na dodir i suteliem na hrvatskom ieziku."

Priiedlog izmiene: Monitor sa zaslonom na dodir i sudeliem na hrvatskom i/ili engleskom

ieziku.

Obrazloienie: Uretlaj koji nudi zainteresirani gospodarski subjekt ima intuitivne, vizualne i Iako

upravllive funkcije, koje koriste internacionalizme. Drugim rijedima, iako se formalno radi o
engleskim rileiima, te rijeEi su do te mjere sveprisutne da se radi o prihvaienim
internacionalizmima koji se na istovrsni nadin rabe i u hrvatskom jeziku. Osim toga, i drugi
korisnici/Naruiitelii su prihvatili engleske internacionalizme na sudelju ier su logitni i

iednostavni. Primjer engleskih rijeii iz sudelia: "Start", "Stop", "Flexible", "Lumen", "Program",
"Standard", i sl. Osim toga, gotovo isti vokabular se koristi i na propisanoj varilici folija 1.26., a gdie

se ne zahtjeva hrvatski jezik. Jer u suprotnom u istom predmetu nabeve, iak i u istoi grupi
primjeniuiete razlidita pravila za Ponuditelje.

Odgovor Narutitelja: Prihva1o se izmjena i glasi " Monitor so zaslonom na dodir i suieljem na
hrvatskom i/ili eng leskom j eziku'l

73. Prijedlog za izmjenom stavke troikovnika 77.:

Traieno: ,,lziave o kompatibilnosti sustava i ciklusa sterilizaciie s medicinskim
instrumentima izdana od strane proizvoilaia termolabilnih i drugih instrumenata (prema
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specifitnom kataloikom broiu instrumenta ili opreme) - Olympus, Storz, Wolf, Pentax,
Arthrex, Covidien i drugih proizvotlaCa."

Prijedlog izmjene: ,,lzlave o kompatibilnosti sustava i ciklusa sterilizaciie s medicinskim
instrumentima izdana Za_StEaEe proizvotlaie termolabilnih i drugih instrumenata (prema
specifiinom katalo3kom brolu instrumenta ili opreme) - Olympus, Storz, Wolf, Pentax, Arthrex,
Covidien i drugih proizvotlaCa."

ObrazloZenje: Zainteresirani gospodarski subiekt pretpostavlia i vjeruie da se kod trenutnog
propisivanja zahtieva naruaiteli pogr"e5no izrazio. Naime, ne moie se oCekivati od ponuditel,a da

dostavlia dokumente drugih proizvodaia koie ne zastupa i ne predstavlia. Medutim, ono sto se

moZe traZiti i dokazivati jest da ponuditell dokaZe da je nlegov uretlai (dakle od proizvodada kojeg

zastupa i za koiega je ovlaSten davati izjave) kompatibilan sa drugim proizvodaCima koje Narutitelj
citira. Navedenom izmienom osigurava se powrda kompatibilnosti sustava iciklusa sterilizacije
sterilizacije.

Odgovor Naruditelja: Ne prihvaia se. Traii se od ponuditelja do moie dokazati izjavom proizvodata
kompatibilnost sustava sterilizocije s medicinskim instrumentimo po katalolkom broju. Obzirom na

primjenu velikog broja razlititih i kompleksnih medicinskih insttumenata narutitelju je traieno od
izuzetne voZnosti jer se svoki kompleksni instrument po nazivu i kataloikom broju mora
reprocesirati po totno odredenoj procedui u cilju njegove sterilnosti i funkcionalnosti. Zo sve druge

manje kompleksne termo osjetljive medicinske proizvode naruiitelj ima mogutnost sterilizacije
drug om uredaj u niskotemperaturnom plinskom steilizatoru.

74, Prijedlog za izmjenom stavke troikovnika 20.:

Traieno: ,,Mogu6nost automatskog oditavania rezultata biolo5ke kontrole unutar naivise
15 min (zbog ponovne upotrebe instrumenata u Sto kra6em roku) s automatskom
sinkronizaciiom sterilizaciiskog ciklusa i Citata bioloskih indikatora zbog preciznog
praeenia instrumenata i vodenia evidenciie, iitat biolo5kih indikatora (1 kom.) ukliulen ie
u isporuku"

Priiedlog izmiene: ,,Moguinost automatskog oiitavania rezultata bioloSke kontrole unutar najviSe

15 min (zbog ponovne upotrebe instrumenata u 5to kraiem rokul sa sinkronizacijom

sterilizacijskog ciklusa i ditada bioloskih indikatora zbog preciznog praienja instrumenata i
vodenja evidenciie, Eitai bioloskih indikatora [1 kom.) ukljuien je u isporuku"

0brazloZenie: Zainteresirarri gospodarski subjekt predlaZe i istite da ie rijet o neznatnoj razlici u

opisu, a sa jednakim tehnidkim i funkcionalnim ishodom. Na ovaj nadin vi5e neie biti preferiran

iedan ponuditeli/proizvodai, ved se pristup predmetnom postupku owara triisnom nadmetanju.

Odgovor Narutitclja: Prihvoia izmjena i glasi " ,,Mogutnost automatskog oCitavanja rezultata

bioloike kontrole unutar najviie 15 min (zbog ponovne upotrebe instrumenoto u lto kradem roku)

sa sinkronizocijom sterilizacijskog ciklusa i iitata bioloikih indikatora zbog preciznog pratenja

instrumenata i vodenja evidencije, iitat bioloikih indikatora (1 kom.) ukliuten ie u isporuku".
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15. Prijedlog za izmjenom stavke troikovnika 27,:

Traieno: ,,Pred ciklus za susenie instrumenata - detekciia i ispravlianie uzroka koii mogu
dovesti do prekida ciklusa - Pred ciklus ne povlaii H2O2 i ne koristi ampulu u sluiaiu
prekida ciklusa"

Prijedlog izmjene:,.Pred ciklus za su5enje instrumenata - detekcija iispravljanje uzroka koji mogu

dovesti do prekida ciklusa - Pred ciklus ne koristi H2O2 u slufaju prekida ciklusa"

ObrazloZenie: Zainteresirani gospodarski sub,ekt pretpostavlja da ie cilj i svrha propisivanje -

uSteda tro5ka $. smanjenje H2O2. Upravo iz tog razloga, predlaie se predmetna izmlena koia

ostvaruie traZenu funkcionalnost, a ne ogranidava se na izriiaj i tehnologiju preferiranog uredaja.

Na ovaj nadin osigurava se pristup i drugim proizvodaiima osim preferiranog a Sto je u skladu s
prethodno citiranim odredbama ZIN 2016.

Odgovor Narutitclja: Prihvato izmjeno i glasi " Predciklus za suienje instrumenata - detekcija i
isprovljanje uzroka koji mogu dovesti do prekida ciklusa - Predciklus ne koristi H2O2 iz punjenjo u

slu taj u prekid o ciklusa'i

76. Prijedlog za izmjenom stavke troikovnika 25.:

TraZeno: ,,Uretlaj mora imati tzv. handsfree (eng.) noinu papuiicu za otvaranle i zatvaranie
vrata"

Prijedlog izmjene: ,,Operater moie otvarati i zawarati vrata sterilizatora bez potrebe ispu5tan.ia

materiiala iz ruku. Uredaj posjeduie noZnu pedalu."

Obrazloienie: Predloiena izmjena zadriava traZenu funkcionalnost, no predloZili smo jasnije
propisanu funkcionalnost na precizniie propisani nadin.

Odgovor Narutitelja: Prihvata izmjeno i glasi " Operater moie otvarati i zatvarati vrata
sterilizatora bez potrebe ispuitanja materijola iz ruku. Uredaj posjeduje noinu pedalu'l

77. Prijedlog za izmjenom stavke troikovnika 26.:

Tlaieno: ,,Mogudnost prikliudivania bar-code Citata za pra6enie biololkih ampula,
poiedinih instrumenata i paketa"

Priiedlog izmjene: ,,Mogudnost prikljudivanja fili integrirani) bar-code ditada za praienje biolo5kih
ampula, pojedinih instrumenata i paketa"

Obrazloienle: Zainteresirani gospodarski subjekt predlaie i istide da je riied o neznatnoj razlici u
opisu, a sa jednakim tehniikim i funkcionalnim ishodom. Na ovaj natin viSe neie biti preferiran
jedan ponuditelj/proizvotlad, vei se pristup predmetnom postupku otvara triiSnom nadmetanju.

Odgovor Narutitelja: Prihvaea izmjena i glasi " Mogu6nost prikljutivanjo (ili integrironi) bar-code
titata zo pra6enje bioloikih ampula, pojedinih instrumenata i paketa':
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4. Zakliutak

Tehniake konzultaciie su okondane 29. listopada 2025. godine.

Narufitelj 6e ovaj Zapisnik obiaviti na svoiim sluZbenim mreZnim stranicama, sukladno internim
procedurama i naaelu transparentnosti.

S po5tovanlem,

ravnateli Dubrava

prof. dr. dr. med.
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