
Tehničke specifikacije  

Kapacitet punjenja IFA
maksimalan broj preparata za 

mikroskopiranje 
do 18 peparata (s 10  polja)

Potpuno automatizirana identifikacija 

preparata
DA

Kombinacija zahtjeva na jednom polju BIOCHIP tehnologija ili  jednakovrijedna

Kapacitet uzoraka Broj uzoraka do 160 (minimalno 8 stalaka, svaki s 20 uzoraka ili jednakovrijedno) 

Integrirani barkod čitač uzorka DA (1D), 2D Barkod čitač za preparate

Promjer epruveta 10 - 16 mm , visine do 100 mm

Fleksibilnost Tip epruveta
Standardne laboratorijske epruvete, microtaineri, epruvete s lažnim 

dnom

max. broj  IFA parametara/kontrole do 18

Maks. broj bočica s 

kontrolama/kalibratorima
do 20

Max. Broj bočica sa specifičnim 

reagensom (npr, konjugatima)

4 bočice razjeđivača uzorka; PBS Tween po spremniku, 9 bočica 

konjugata i medija za fiksiranje

Direktno  punjenje reagensa DA

barkod čitanje reagensa DA



Pipetor Broj disp./pranja. kanali za pipetiranje  minimalno 2 dispenzacijske, 1 aspiracijska igla

Minimalni volumen za pipetiranje uzorka 

/ reagensa
10 µl

Razrjeđenja

Broj pozicija za razrjeđivanje minimalno 288 (3x96 dubokih jažičnih ploča) 1,2 ml

Funkcija memorije za jažice za 

razrjeđivanje
DA

Tijek rada Dvosmjerna LIS veza DA, sučelje prema HL7, GDT, ASTM



Slike za Middleware da - preko HL7 mrežne veze

Upozorenje na Middleware DA (vrijeme inkubacije prekoračeno, rok valjanosti reagensa)

Barkodovi reagensa i informacije o seriji 

za Middleware
DA - za sve reagense i preparate

Izravna primjena medija za fiksiranje DA

Automatsko postavljanje 

zaštitnihpokrovnih stakala
DA

Klasifikacija slika

DA - klasifikacija za HEp-2, HEp 20-10, ANCA (etanol, formalin HEp-2 + 

granulociti), LKS, DNA osjetljiv, Endomisium (jetra i jednjak), PLA2R, 

THSD7A, EUROPLUS supstrati (ili jednakovrijedno)



Klasifikacija za HEp-2, HEp 20-10

Homogen (AC-1), DFS-70 (AC-2), Centromere (AC-3), Nukleolarni, 

Nuklearne točke, Nuklearna membrana, točkasti, Citoplazmatski, AMA 

(AC-21), Negativni - svi uzorci s prijedlogom titra

Klasifikacija za ANCA
cANCA, pANCA, Atipično, ANA interferencija, Negativno - svi uzorci s 

prijedlogom titra

Razvrstavanje za LKS
AMA bubrega, ASMA, LKM bubrega, ANA jetre, LKM jetre, LKM ASMA, 

negativno - svi obrasci s prijedlogom titra

Klasifikacija za endomizij Jetra, jednjak, negativan - svi obrasci s sugestijom titra

Ostalo Obrada stakalca s 50 polja NE



Broj igala 3 (2 igle za dispenziranje, 1 igla za aspiraciju)



Broj povećanja objektiva 3 (4x, 10x, 20x)

Mogućnost snimanja slika sa svim 

objektivima
DA

Broj robotskih ruku 1

Pipetiranje medija za fiksaciju DA


